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NNI Commissie 370 10 01 
Bijlage : 1 
Voorgaand verslag: RZS rapport 2e serie no. 179 dd. 1979-05-07 
Ringtest AA '79 
RIKILT Verslag 81.23 dd. 1981-02-27 
Doel: 
Normalisatie van methoden voor het bepalen van nutri~nte spoorelemen-
ten i n veevoeders. 
Samenvatting: 
Het concept normvoorschrift Onderzoekingsmethoden voor veevoeders ver-
sie 1980-11-06 is getest door middel van een ringonderzoek 1marbij 2 
analisten van 9 l a boratoria 8 e l ementen in 4 produkten el k in duplo 
geanalyseerd he bben . 
Per produkt per el ement zijn de volgende parameters berekend en 
weergegeven in tabel 9: 
-x s -x 
Conclusie : 
v-x 
Alle onderzochte elementen zijn goed tot redelijk goed te bepalen met 
ui tzondering van onderstaande gevallen. 
K i n ve renmeel matig, gehalte 1100 rug/kg 
Cu in lupine en verenmeel matig , gehalte 
Na in lupine s l echt, gehalte 370 rug/kg 
Ca in bloedmeel slecht, gehal te 80 mg/kg 
Cu in milocorn s l ech t , gehalte 4 mg/kg. 
Niet k1o1antitatief te bepalen zijn: 
Na i n milocorn, gehalte 110 mg/kg 
Mn in bloedmeel , gehalte < 1 mg/kg 
Cu in bloedmeel, gehal te 4 mg/kg . 
resp . 
Verantwoordeli jk: dr W. G. de Ruig 
Samensteller: Hevr. G.A. \~erdmuller ,~ . 
818 7. 0 
4 en 12 mg/kg 
Inleiding 
Door de NNI commissie 370 10 01 "Monstervoorbehandeling/Atomaire 
Absorptie" is een concept normvoorschrift voor het bepalen van kalium, 
natrium, magnesium, calcium, zink, mangaan, koper en ijzer in 
veevoeders opgesteld. 
De tekst van dit normvoorschrift zoals gewijzigd in de vergadering dd. 
1980-11-06 is opgenomen in bijlage 1. 
In de commissievergadering dd. 1981-04-29 tverd naar aanleiding van het 
tweede ringonderzoek door verschillende leden opgemerkt , dat in de 
ont\verpnorm voor alle elementen een ondergrens is gegeven van 5 mg per 
kg, terwijl in het definitieve rapport (RIKILT 81.23) duidelijk tot 
uiting komt dat voor de meeste elementen gehalten < 10 mg/kg ofwel 
niet voorktvamen in de ringtest aftvel een ontoelaatbaar grote 
variatie-coëff. hadden. 
Na enige discussie tverd besloten bij het toepassingsgebied voor de 
ondergrens onderscheid te maken tussen enerzijds Na-K-Ca-Ng met een 
ondergrens van 500 mg per kg en anderzijds de elementen Cu-Zn-Fe-Nn 
met een ondergrens van 10 mg per kg en nog een derde ringtest te orga-
niseren om de nog niet onderzochte gehalten te testen te weten: 
Na + 500 - 2000 mg/kg 
K + 500 - 2000 mg/kg (eventueel) 
Hg + 500 - 900 mg/kg (eventueel) 
Zn 10 - 20 rug/kg 
Fe 10 - 400 mg/kg . 





De monsters zijn door het IVVO naar de deelnemende instellingen 
verstuurd. 
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4 RI KILT 
5 De Schothorst 
6 DHV Campina 
8 Het Spelderholt 
9 UT Delf ia B.V. 
10 IRS Bergen op Zoom 
In elk laboratorium hebben t\o~ee analisten elk alle elementen van de 
vier monsters in duplo bepaald. De analyseresultaten berekend op droge 
stof staan per element vermeld in de tabellen 1 t/m 8. Kalium en natrium 
zijn door drie laboratoria met behulp van vlamemissie bepaald in 
plaats van atoomabsorptie. De gebruikte techniek is in de tabellen 1 
en 2 aangegeven met VE en AA. 
Statistische verwerking 
Per element en per produkt zijn de standaardafwijkingen tussen labora-
toria, tussen analisten binnen laboratoria en binnen analisten bere-
kend. 
Voor de standaardafwijking van elk gemiddelde geldt: 
\o~aarin: 
<7ï. standaardaf\o~ijking tussen laboratoria 
0~ = standaardafwijking tussen analisten binnen een laboratorium 
Or standaardaf\o~ijking herhaling binnen analisten 
p aantal laboratoria 
m aantal analisten per laboratorium 
n aantal analyses per analist. 
Indien in één laboratorium één analyse \o~ordt gedaan , dan is de totale 
spreiding: 
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De spreidingen zijn vaak, en zeker bij spoorelementen , afhankelijk van 
het gehalte . Daarom zijn niet alleen de absolute standaardahlijkingen 
berekend, maar ook de relatieve standaardafwijking, uitgedrukt in % 
van de gehalten, ook wel genoemd variatieco~ffici~nt. In de tabellen 
9.1 t/m 9.8 zijn van de gehalten vermeld in de tabellen 1 t/m 8 per 
produkt verzameld: 
X = het totale gemiddelde 
si standaardafwijking van het gemiddelde 
Sr = standaardafwijking herhaling binnen analisten 
sa = standaardafwijking tussen analisten binnen laboratoria 
s1 = standaardafwijking tussen laboratoria 
SR = totale standaardafwijking 
v- = variatiecoëfficiënt van het totale gemiddelde x 
Vr = variatiecoëfficiënt herhaling binnen analisten 
Va = variatiecoëfficiënt tussen analisten binnen laboratoria 
vl variatiecoëfficiënt tussen laboratoria 
VR = totale variatiecoëfficiënt. 
Om de onderlinge vergelijking te vergemakkelijken, zijn alle gehalten 
l'leergegeven in mg/kg. 
In de tabellen zijn voor ieder element de prodokten steeds naar 
opklimmend ge hal te gerangschikt. Hierdoor is het eenvoudig om uit de 
tabellen te constate ren of er een verband bestaat tussen gehalte en 
nauwkeurigheid. Rectelijkerl'lijze is te verl'lachten, dat de relatieve 
nauwkeurigheid toeneemt bij hogere gehalten. 
Conclusie 
Uitdrukkelijk zij gesteld, dat de in dit verslag besproken ringtest 
slechts een momentopname is, 111aaruit geen conclusies getrokken mogen 
worden over de nauwkeurigheid (precision) of de juistheid (accuracy) 
van de resultaten van de individuele laboratoria. Er kunnen alleen 
globale conclusies getrokken worden over de betrouwbaarheid van de 
bepaling van de verschillende elementen in de onderzochte produkten. 
Het beste is dit laatste te doen door gebruik te maken van de totale 
variatiecoëfficiënt VR• 
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In tabel 10 staan deze variatiecoëfficiënten van alle elementen in 
alle produkten nog eens extra vermeld. 
De resultaten van onze ringtest \llaarbij VR is ingedeeld in "klassen" 
van betrom11baarheid zijn als volgt. 






















































niet kwantitatief te bepalen 

























Uit dit en het tweede ringonderzoek is onderstaand lijstje gemaakt met 
per element de gehalten (in mg/kg droge stof) die goed, matig of 

































De methode kan toepasbaar geacht 1o~orden voor de gehaltes genoemd in de 
eerste kolom. 
Cu is wisselvallig: 
Cu-gehalte produkt VR beoordeling RIKUT-rapport 
mg/kg % 
12 verenmeel 29,9 matig 81.87 
11 schapenkorrel 9,9 goed 81 . 23 
7 vismeel 41 slecht 81.23 
4 lupine 27 matig 81.87 
4 milocorn 38 slecht 81.87 
4 bloedmeel 62 , 5 niet t e bepalen 81.87 
3 ma is 51,5 niet t e bepalen 81.23 
1,5 melkpoeder 71 niet te bepalen 81.23 
Hil men ook hier een conclusie uit trekken dan zou deze kunnen luiden 
dat de methode voor Cu gehalten > 10 mg/kg toepasbaar is. 
8187.5 He/H 
Tabel 1. KalitnU in g/100 g droge stof. 
Produkt Lupine Hilocorn Vererureel I Bloedrreel 
Labs . An. Lab. An. Lab. An. Lab! An. Lab. Tech-
An. gem. gem. gem. gem. gem. gem. I gem. gem. niek 
1 A 0,92 o, 92 0,91 0,33 0,36 0,37 0,11 0,115 0,115 1,2 1,2 1,18 
0,91 0,39 0,12 1, 2 M 
B 0,91 0,90 0,39 0,38 0,11 0,115 1,2 1,15 
0,89 0,38 0 12 1,1 
2 A 0,84 0,84 0,84 0,35 0,35 0,36 0,112 0,110 0,116 
0,85 0,109 M 
B 0,83 0,83 0,38 0,38 0,124 0,122 1, 27 
0,83 0,38 0,120 
3 A 0,87 0,89 0,90 0,38 0,38 0,38 0,107 0,108 0,109 1,15 1,16 1,18 
0,90 0,37 0,109 1,16 VE 
B 0,91 0,91 0,38 0,38 0,110 0,110 1,19 1,20 
090 0,38 0,110 1,20 
4 A 0,86 0,87 0,86 0,33 0,32 0,33 0,088 0,090 0,091 1,18 1,17 1,14 
0,88 0,32 0,092 1,16 VE 
B 0,87 0,86 0,34 0,3'• 0,089 0,092 1,12 1,10 
084 0,35 0 095 1,09 
5 A o, 97 0,98 0,96 0,45 0,46 0,42 0,132 0,130 0,123 1,18 1,18 1,16 
0,99 0,47 0,129 1,17 M 
B 0,94 0,94 0,39 0,39 0,116 0,115 1,15 1,14 
0,94 0,39 0,114 1,14 
6 A 0,91 0,92 0,92 0,29 0,30 0,29 0,069 0,070 0,070 1,08 1,08 1,08 
0,93 0,30 0,072 1,09 M 
B 0,91 0,92 0,30 0,29 0,071 0,070 1,05 1,08 
0,94 0,28 0,069 1,12 
8 A o, 92 0,92 0,93 0,36 0,36 0,37 0,06 0,06 0,062 1,02 1,02 0,92 * 
0,93 0,37 0,06 1,03 M 
B 0,94 0,94 0,38 0,38 0,08 0,065 0,85 0,81 
0 95 0,37 0,05 0,77 
9 A 0,90 0,90 0,89 0,37 0,37 0,37 0,11 0,11 0,112 1,18 1,18 1,16 
0,91 0,37 0,11 1,18 M 
B 0,89 0,88 0,37 0,37 0,12 0,115 1,15 1,14 
0 87 0,37 0,11 1,14 
10 A 0,93 0,94 0,45 0,46 0,163 0,166 1,16 1,16 
0,95 0,46 0,168 1,17 VE 
B 
* iets te lage ~e a < 0,05 Dixons ultbijtertest 
Tab.1 
Tabel 2. futrilUil in g/100 g droge stog 
Produkt Lupine Nilocom Vererureel Bloedtreel 
Labs. kl. Lab. kl. lab. An. lab An. lab. Te eh-
An. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. niek 
1 A 0,030 0,031 0,030 0,005 0,004 0,004 0,102 0,106 0,104 0,44 0,44 0,43 
0,032 0,003 0,111 0,44 M 
B 0,029 0,029 0,003 0,004 0,099 o, 102 0,42 0,42 
0,029 0,006 0,106 0 42 
2 A 0,028 0,028 0,029 0,003 0,002 0,003 0,114 0,114 0,110 0,44 
0,029 0,002 0,114 M 
B 0,029 0,029 0,003 0,003 0,103 0,105 
0,029 0,107 
3 A 0,034 0,032 0,031 0,001 0,001 0,001 0,110 0,112 0,111 0,46 0,45 0,45 
0,029 0,000 0,114 0,43 VE 
B 0,030 0,031 0,001 0,001 0,109 0,110 0,45 O,lö 
0,032 0,001 0,110 0,45 
4 A 0,058 0,055 0,055 0,021 0,024 0,022 0,115 0, 114 0,111 0,48 0,48 0,47 
0,052 0,026 0,112 O,q9 VE 
B 0,054 0,055 0,019 0,021 0,112 0,109 0,47 0,46 
0,056 0,023 0,106 0,46 
5 A 0,026 0,026 0,027 0,006 0,006 0,006 0,096 0,097 0,100 0,41 0,41 0,42 
0,026 0,006 0,098 0,40 M 
B 0,028 0,027 0,006 0,006 0,104 0,103 0,42 0,43 
0,027 0,005 0,102 0,43 
6 A 0,056 0,056 0,056 0,023 0,024 0,023 0,11 0,11 0,115 0,46 0,46 0,46 
0,056 0,024 0,11 0,45 M 
B 0,054 0,056 0,022 0,023 0,12 o, 12 0,46 0,46 
0,058 0,024 0,12 0,45 
8 A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,015 0,012 0,10 0,10 0,095 0,45 0,44 0,41 
0,02 0,01 0,10 0,43 M 
B 0,02 0,02 0,01 0,01 0,10 0,09 0,40 0,38 
0,02 0,01 0,08 0,36 
9 A 0,02 0,02 0,028 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 0,110 0,105 0,44 0,44 0,43 
0,02 <0,01 0,11 0,44 M 
B 0,03 0,035 <0,01 <0,01 0,10 0,10 0,42 0,42 
0,04 <0,01 0,10 0,42 
lOA 0,057 0,056 0,013 0,016 0,101 o, 104 0,40 0,40 
0,054 0,018 0,107 0,40 VE 
B 
Tab.2 
Tabel 3. Magneshun in g/100 g droge stof. 
Produkt Lupine Hilocorn Verenm::!el Bloedm:!el 
Labs. hl.. lEb. hl. . L3b. !m. L3b An. L3b. 
!m. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. 
1 A o, 17 0,17 0,175 0,14 0,14 0,14 0,039 0,040 0,040 0,025 0,025 0,025 
0,17 0,14 0,040 0,025 
B 0,18 0,18 0,14 0,14 0,041 0,041 0,025 0,025 
0,18 0,14 0 041 0,025 
2 A o, 167 0,166 0,166 0,135 0,135 0,134 0,041 0,040 0,040 
0,166 0,040 
B 0,165 0,165 0,134 0,133 0,040 0,040 0,027 
0,165 0,132 0,040 
3 A o, 174 0,174 0,174 0,136 0,132 0,133 0,042 0,042 0,042 0,026 0,026 0,028 
0,175 0,129 0,042 0,026 
B 0,174 o, 173 0,140 0,134 0,042 0,042 0,028 0,029 
0,172 0,127 0,041 0,030 
4 A 0,18 o, 175 o, 17 0,13 0,13 0,13 0,042 0,042 0,042 0,026 0,026 0,026 
0,17 0,13 0,042 0,026 
B 0,17 0,165 0,13 0,13 0,041 0,041 0,025 0,025 
0 16 0,13 0,041 0,025 
5 A 0,169 0,170 0,174 0,142 0,142 0,138 0,041 0,041 0,041 0,025 0,025 0,025 
0,171 0,142 0,041 0,025 
B 0,178 0,177 0,129 0,134 0,040 0,040 0,025 0,025 
0,176 0,139 0,040 0,025 
6 A 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,041 0,042 0,043 0,025 0,025 0,025 
0,18 0,15 0,042 0,025 
B 0,18 0,18 0,15 0,15 0,044 0,044 0,024 0,024 
0,18 0 15 0,044 0,025 
** ** ** 
8 A 0,123 o, 124 o, 124 0,092 0,094 0,094 0,028 0,028 0,028 0,016 0,016 0,015 
0,124 0,095 0,029 0,016 
B 0,125 0,124 0,095 0,094 0,028 0,027 0,015 0,014 
0,123 0,094 0,026 0 014 
9 A 0,14 0,155 0,168 0,12 0,125 0,132 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 
o, 17 0,13 0,04 0,02 
B 0,18 0,18 0,14 0,14 0,04 0,04 0,02 0, 02 
0,18 0,14 0,04 0 02 
10 A 0,162 0,162 0,131 0,131 0,041 0,041 0,024 0,24 
o, 162 0,131 0,041 0,024 
B 
** t e lage ~<aarde a < 0,01 Dixons uitbijtertest 
Tab.3 
Tabel 4. Calcium in g/100 g droge stof. 
Produkt Lupine l>ülocom Verei111eel Bloedrreel 
Labs. An. L3b. An. L3b. An. Lab An. L3b. 
An. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. 
1 A 0,24 0,24 0,24 0,014 0,014 0,014 0,49 0,50 0,512 0,0075 o, 0075 o, 0074 
0,24 0,014 0,50 0,0075 
B 0,25 0,25 0,015 0,015 0,55 0,52 0,0074 0,0074 
0,25 0,015 0,50 0 0074 
2 A 0,25 0,25 o, 24 0,017 0,017 0,016 0,52 0,51 0,51 
0,25 0,51 
B o, 24 0,24 0,014 0,014 0,52 0,52 0,0099 
0,24 0,014 0,53 
3 A o, 25 0,25 0,25 0,015 0,015 0,016 0,51 0,52 0,53 0,009 0,0105 0,0120 
0,25 0,015 0,54 0,012 
B o, 26 0,26 0,018 0,018 0,54 0,.54 0,014 0,0135 
025 0,018 0,53 0,013 
4 A 0,23 0,24 0,22 0,014 0,014 0,013 0,48 0,50 0,49 0,007 0,0065 0,0062 
0,24 0,013 0,51 0,006 
B 0,22 0,21 0,014 0,013 0,49 0,49 0,006 0,006 
0,20 0,012 0,49 0006 
5 A o, 24 0,24 0,24 0,017 0,017 0,017 0,53 0,54 0,52 0,0064 o, 0064 o, 0069 
0,24 0,017 0,54 0,0064 
B o, 24 0,24 0,017 0,017 0,51 0,50 0,0073 0,0074 
0,24 0,017 0,50 0,0075 
6 A 0,23 0,24 0,24 0,020 0,020 0,020 0,53 0,53 0,53 0,012 0,0115 0,0109 
0,24 0,021 0,53 0,011 
B 0,25 o, 25 0,018 0,019 0,52 0,52 0,011 0,0103 
0,25 0,020 0,53 0,0096 
8 A 0,26 0,24 0,25 0,02 0,02 0,05 0,49 0,48 0,48 0,01 0,01 0,01 
o, 23 0,02 0,47 0,01 
B 0,25 0,26 0,01 0,01 0,50 0,49 0,01 0,01 
0,27 0,01 0,48 0,01 
9 A o, 24 0,24 0,25 <0,01 <0,01 <0,01 0,47 0,49 0,50 <0,01 <0,01 <0,01 
0,23 <0,01 0,51 <0,01 
B 0,27 0,27 <0,01 <0,01 0,51 0,50 <0,01 <0,01 
0,27 <0,01 0,50 <0 01 
10 A 0,27 0,27 0,012 0,51 0,50 0,005 0,005 
0,27 0,012 0,49 0,005 
B 
Tab.4 
Tabel 5. Zink in ng/kg droge stof . 
Produkt Lupine Hilocom Vereenreel 
Labs. kt. lab. kt. lab. 
An. gem. gem. gem. gem. 
1 A 104 102 95** 70 68 69** 189 
100 65 209 
B 87 88 65 70 197 
88 75 204 
2 A 20 23 25 16 16 16 95 
26 15 96 
B 28 28 16 17 99 
28 17 97 
3 A 34 34 34 21 20 20 123 
34 19 122 
B 36 35 21 20 132 
34 20 129 
4 A 34 38 37 20 20 19 150 
42 20 151 
B 35 36 17 18 122 
37 20 141 
5 A 37 38 37 23 23 23 125 
38 23 120 
B 35 36 22 22 124 
36 23 129 
6 A 40 40 41 22 22 24 135 
39 23 130 
B 41 43 25 25 128 
45 25 146 
8 A 35 35 35 20 21 21 103 
35 21 106 
35 35 21 22 103 
35 22 101 
9 A 37 37 36 22 22 22 137 
37 22 137 
36 36 21 21 111 
36 21 110 
10A 44 41 22 22 138 
38 22 147 
*iets te hoge waarde a < 0,05 Dixons uitbijtertes t 
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Tabel 6. Mangaan in uWkg droge stof 
Produkt Lupine Hilocom Vere~l Bloedlreel 
Labs . ht. L3b. ht. lab. ht. L3b An. L3b . 
An. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. 
1 A 15 15,5 15, 2 12 12,5 12,2 21 21 21 0,28 0,28 0,34 
16 13 21 0,28 
B 15 15 12 12 22 22 0,53 0,40 
15 12 21 0,28 
2 A 15,0 15,2 15,0 11,8 12,0 12,2 20 20 20 0,0 0,0 0,05 
15,5 12,1 19 0,0 
B 14,9 14,7 12,1 12,4 20 20 0,19 0,1 
14,5 12,6 19 00 
3 A 16 16 16 13 12,5 12,2 22 22 21 0,20 0,24 0,24 
16 12 21 0,28 
B 16 16 12 12 21 21 0,30 0,24 
16 12 21 0,17 
4 A 17 16 13,8 13 13 12,2 21 22 21 0,61 0,61 <0,6 
15 13 23 0,61 
B 11 11,5 11 11,5 20 20 <0,5 <0,5 
12 12 20 <0,5 
5 A 15,7 15, 7 15,8 12,9 12,8 12,9 20 20 20 <1 <1 <1 
15,7 12,6 20 <1 
B 15,8 16,0 13,0 13,0 21 20 <1 <1 
16 2 13 1 20 <1 
6 A 16 16 16 13 13 13,5 20 20 20 0, 5 0,5 0,5 
16 13 20 0, 5 
B 16 16 14 14 20 20 0,5 0,5 
16 14 21 0,5 
8 A 13,3 13,2 12,5 11,1 11,3 10,4 17 18 17* <1 <1 <1 
13,2 11,5 18 <1 
B 12,1 11,8 9, 5 9,5 16 16 <1 <1 
116 9 5 16 <1 
9 A 16 16 16,5 14 14 14 21 22 21 <1 <1 <1 
16 14 22 <1 
B 17 17 14 14 20 20 <1 <1 
17 14 20 <1 
10 A 17,3 17,3 13,1 13,1 21 21 <5 <5 
17,3 13,1 21 <5 
B 
*iets te lage waarde« < 0,05 Dixons uitbijtertest 
Tab.6 
Tabel 7. Koper in rrg/kg droge stof . 
Produkt Lupine Mil oe om Vererureel Bloe<hreel 
Labs. Art. Lab. Art. L3b. Art. L3b Art. L3b. 
Art. gem. _gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. 
1 A 3, 5 3,4 3,3 3, 2 3, 2 3, 3 7, 7 9,1 9, 2 3, 1 2,8 3,1 
3, 2 3,3 10, 5 2, 6 
B 3,0 3,3 3,3 3,4 8,4 9,3 3,0 3,4 
3, 6 3,6 10,2 3, 7 
2 A 5,1 5, 5 5,4 4,9 4,5 4,5 16,3 15,9 16, 2 6,4 6,4 6, L, 
6,0 4,0 15, 5 6,4 
B 5, 2 5, 2 4, 7 4, 7 16,6 16,5 6,4 6,4 
5,3 4, 7 16,4 6,4 
3 A 3, 7 3, 6 3,9 2,8 2,8 2,8 12,8 11,0 11, 2 5, 3 4, 3 3,6 
3, 6 2, 9 9, 2 3,3 
B 4, 3 4, 2 2, 9 2,8 11,4 11,4 3,0 3,0 
4,1 2,8 11,3 2,9 
4 A 3,4 3, 3 3, 3 3,0 2,9 2,8 11 10,5 10,5 2,4 2, 2 2,2 
3, 2 2,8 10 2,1 
B 3,8 3, 4 2,6 2,6 11 10,5 2, 2 2, 2 
2,9 2,6 10 2,3 
5 A 2,6 2,8 3, 3 3,5 3, 6 3,9 10,6 12,4 9,3 1,5 1,8 2,3 
3,0 3, 7 14, 1 2,0 
B 3, 7 3,8 4,0 4, 2 6,0 6, 2 2,5 2,8 
3,8 4,4 6,5 3,0 
6 A 6,4 6, 2 6,2 5,8 6, 1 5,4 18 16 16, 2 8,8 8,9 9, 7 
6,1 6,4 14 9,0 
B 5,8 6,1 4, 2 4,8 18 16,5 10,0 10,6 
6,4 5,4 15 11,1 
8 A 4, 2 4, 6 4, 7 7,4 6, 8 6,4 13, 5 13, 7 14,0 6, 7 5,6 7,0 
4,9 6, 2 13,9 4,6 
B 5,0 4,8 5,4 6,0 15,9 14,'• 8, 6 8,ll 
4,6 6,6 12,8 8,2 
9 A 3 3 3 2 2 1,8 9 9 7, 8 2 2 2,5 
3 2 9 2 
B 3 3 2 1,5 6 6,5 3 3 
3 1 7 3 
10 A 5, 2 5, 2 3, 7 3, 7 9,4 10,2 3,8 3,0 
5, 2 3,7 11,1 2, 2 
B 
Tab. 7 
Tabel 8. Dzer in Irg/kg droge stof. 
Produkt Lupine Milocorn Verenn-eel Bloedneel 
Labs. An. Lab. An. lab. An. lab An. lab. 
An. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. gem. 
1 A 52 52 52 44 44 44 400 394 422 3020 3020 3040 
52 43 387 3020 
B 52 52 45 44 455 451 3050 3065 
51 43 447 3000 
2 A 51 50 47 40 40 40 363 370 361 2280 2435 2570 
50 41 378 2590 
B 38 43 40 40 357 352 2700 2710 
48 39 347 2720 
3 A 40 41 43 32 32 34 336 340 355 2420 2470 2580 
42 31 345 2520 
B 4'• 44 36 36 378 370 2700 2685 
45 36 363 2670 
4 A 47 48 45 33 35 34 420 400 402 3100 3150 3050 
49 37 380 3200 
B 45 42 30 33 400 405 2800 lJ50 
40 36 410 3100 
5 A 53 54 53 46 46 45 414 422 400 3150 3135 3150 
54 46 429 3120 
B 52 53 43 44 373 378 3190 3155 
54 44 384 3120 
6 A 62 62 61 45 45 45 416 416 423 2970 L915 2830 
61 45 415 2860 
B 62 61 47 45 419 430 2740 2750 
60 43 442 2760 
8 A 46 46 46 35 36 37 338 340 356 2760 2765 2550 
47 37 342 2770 
B 46 46 37 37 413 371 2420 2335 
47 37 329 2250 
9 A 48 LIB 48 37 37 38 370 372 363 2890 2900 2880 
47 37 374 lJ10 
B 49 48 38 38 354 354 2870 2870 
48 38 354 2870 
lOA 59 59 40 41 428 425 2800 2830 
59 42 422 2860 
B 
Tab.8 
Tabel 9. Spreidingen 
9.1 Kalium 
l>bnster Gemiddeld Stardaardaft;vi j ld.ng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gen. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal . lab . geh. anal. anal. lab. 
-x sx Sr sa sl ~ V-x vr Va vl VR 
mg/kg Irg/kg ng/kg rrg/kg Irg/kg JT®'kg % % % % % 
Vereoneel 1070 100 61 22 300 310 9,5 5,7 2,1 28,3 28,9 
Hilocom 3740 160 120 180 450 490 4,2 3,2 4,7 11,9 13,2 
Lupine ~60 130 130 110 370 410 1,4 1,4 1,2 4,1 4,5 
Bloedmeel 1) 11200 310 270 560 770 9~ 2,8 2,4 5,0 6,9 8,8 
1) zonder laboratorium 2, slechts één analyseresultaat. 
Tab.9 
Tabel 9. Spreidingen 
9. 2 Natrium 
~bnster ~middeld Staroaardanvi jld.ng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh . anal . anal. lab. geh. anal. anal . lab . 
x sx sr sa sl ~ V-x vr Va vl VR 
mg/kg trg/kg rrg/kg rrg/kg rrg/kg ng/kg % % % % % 
Nilocorn 1) 108 31 24 afi;ol. 88 91 28,9 22,2 aii;.,. 81 84 
Lupine 370 48 24 32 140 150 13, 1 6,6 8,6 38, 6 40,1 
Vere!lllecl 1060 21 44 40 51 78 1, 9 4,1 3,8 4,8 7,3 
Bloedmeel 2) 4330 89 100 160 220 2<X) 2,1 2,4 3,8 5,0 6,7 
1) zonder laboratorium 9, gehalte < 100 mg/kg 
2) zonder laboratoriLml 2, slechts één analyseresultaat 
Tab. 10 
Tabel 9. Spreidingen 
9.3 Magnesium 
Monster Gemiddeld Starrlaardaf1rljldng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. birmen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal. anal. lab. 
-x sx sr sa sl SR V-x vr va vl VR 
rog/kg wg/kg wg/kg wg/kg wg/kg rog/kg % % % % % 
Bl<Xrlmeel 1 ) 234 13,8 4,3 8,3 38 40 S,9 1,9 3,S 16,S 17,0 
Vererrneel 39S 1S,O s,o 7,8 4S 46 3,8 1,3 2,0 11,3 11,S 
Hilocorn 1310 S1 3S 32 150 160 3,9 2,6 2,S 11,4 12,0 
Lupine 1660 ss 56 58 160 180 3,3 3,4 3,S 9,6 10,7 
Zonder laboratorium 8 
Bloedmeel 1) 24S 8,6 4,2 8,0 22 24 3,S 1,7 3,3 8,9 9,7 
Verermeel 410 3,3 3,S 7, 9 7,4 11,4 0,8 0,9 1,9 1,8 2,8 
~tilocorn 1360 23 36 34 58 77 1,7 2, 7 2,S 4,3 S,6 
Lupine 1710 20 S9 61 24 88 1,2 3,S 3,6 1,4 5,2 
1) zonder laboratorium 2, slechts één analyseresultaat 
Tab.ll 
Tabel 9. Spreidingen 
9.4 Calcium 
Henster Gemiddeld Stamaardafwijking Variatiecoëfficiént 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal. anal . lab. 
-x sx Sr sa sl SR v-x Vr Va vl VR 
mg/kg rrg/kg rrg/kg rrg/kg rrg/kg ng/kg % % % % % 
BloOOmeel 1)2) 84 9,9 7,1 7,6 25 27 11,8 8,5 9, 2 30,3 32,8 
Hilocom 2) 154 8,4 5,6 27 14 31 5,5 3, 6 17,7 8,9 20,1 
Lypine 2470 42 76 110 96 160 1,7 3,1 4,3 3,9 6,5 
Vereoneel 5000 55 150 41 140 210 1,1 3,0 0,8 2,7 4,1 
1) zoooer laboratorium 2, slechts één analyseresultaat 
2) zonder laboratorium 9, gehalte < 100 rug/kg 
Tab.l2 
Tabel 9. Spreidingen 
9.5 Zink 
~brlSter Gemiddeld Starrlaardafwijldng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal . anal. lab. 
x sx sr sa sl ~ v-x Vr Va vl VR 
mg/l<g oWkg lllYkg lllYkg mg/kg lllYkg % % % % % 
Milocom 20,8 0,85 0,79 0,66 2,3 2,5 4,1 3,8 3,2 11,1 12, 2 
BlOErlmeel 22,0 1,4 1, 7 a.flq. 4,0 4,3 6,6 7, 7 a.flq. 18,2 19,7 
Lupine 35,9 1, 7 2,5 afw. 4,7 5,3 4,8 6,9 a.flq. 13,2 14,9 
Verermeel 124 5,9 5,5 7, 7 15,4 18,1 4,7 4,4 6,2 12,4 14,6 
Alle nnnsters zoooer laboratorium 1 
Tab.l3 
Tabel 9. Spreidingen 
9.6 Hangaan 
?>bnster Gemiddeld Starrlaa rdafwij ld.ng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal . anal. lab. 
x s.x Sr sa sl BR V-x Vr Va vl VR 
zrg/kg rrg/kg rrg/kg rrg/kg rug/kg rrg/kg % % % % % 
Bloedmeel 1) 0,34 0,09 0,08 0,025 0,20 0,22 27,2 23, 2 7,5 60 64 
Hilocom 12,5 0,34 0,32 0,59 0,93 1,14 2, 7 2,5 4,7 7,4 9,1 
Lupine 15,4 0,48 0,44 1,10 1,20 1,70 3,1 2,8 7,2 7,8 11,0 
Verenmeel 20,2 0,47 0,58 0,60 1,33 1,57 2,3 2,9 3,0 6,6 7, 7 
1) zonder de laboratoria 5, 8 en 9 gehalte < 1 nlg/kg en lab. 10 gehalte < 5 nlg/kg 
Tab.14 
Tabel 9. Spreidingen 
9. 7 Koper 
t-bnster Gemiddeld StamaardanoT.i.jldng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal. anal. lab. 
x sx sr sa sl sn V-x Vr Va vl VR 
mg/kg ~kg rrg/kg nwkg rrg/kg rrg/kg % % % % % 
t-!ilocom 3,9 0,48 0,44 0,28 1,4 1,5 12,4 11,3 7,3 36,4 38,8 
Lupine 4,3 0,38 0,31 o, 17 1,1 1,2 8,9 7,3 4,0 26,4 27,7 
Bloedmeel 4,4 0,88 0,67 o, 76 2, 6 2,8 20,0 15,2 17.1 58,2 62,5 
Veren:reel 11,6 1,04 1,5 1,2 2,9 3,5 8,9 12,9 10,0 25,0 29,9 
Tab.15 
Tabel 9. Spreidingen 
9.8 L.Jzer 
Hooster Gemiddeld Starrlaa rdaftrljki ng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen russen totaal gem. binnen russen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. geh. anal. anal. lab. 
x sx Sr sa sl ~ v-x Vr Va vl VR 
mg/kg mg/kg ng/kg ng/kg mg/kg ng/kg % % % % % 
Hilocom 39,6 1,5 1,6 0,60 4,3 4,6 3,7 4,0 1,5 10,8 11,6 
Lupine 50,5 2,1 2,0 1,9 6,1 6,7 4, 2 4,0 3,7 12,1 13,3 
Verel1lreel 390 10 17 17 27 36 2,6 4,4 4,4 6,9 9,3 
BloedJreel 2830 75 86 130 200 250 2,6 3,0 4,8 7,1 9,0 
Tab.16 
Tabel 10. Overzicht van de totale variatiecoëfficiënten V(R) 
Veevoeder lupine Milocom Verenneel Bloedmeel 
Elerrent gehalte V(R) gehalte V(R) gehalte V(R) gehalte V(R) 
mg/kg % uW kg % rrg/kg % uW kg % 
K 9100 4,5 3700 13,2 1100 28, 9 11000 8,8 
Na 370 40,1 110 84 1100 7,3 4300 6,7 
Mg 1) 1700 5,2 1400 5,6 410 2,8 240 9, 7 
Ca 2500 6,5 150 20,1 5100 4,1 80 32,8 
Zn 36 14,9 21 12,2 120 14,6 22 19,7 
Hn 15 11,0 12 9,1 20 7,7 0,34 64 
Cu 4,3 27,1 3,9 38,8 11,6 29,9 4,4 62,5 
Fe 50 13,3 40 11,6 390 9,3 2800 9,0 
1) zonder laboratorium 8 
Met laboratorium 8 
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Bi ;j lél.ge 1 
ONDERZOEJCINGSMETHODEN VOOR VEEVOEDERS (Verbeterde versie 6- 11-1980) 
·neoaJ ing v:an .de ~~en aan calcium 1 kalium~, k2J2er , magnesiu.rn, . mang~, 
~trium , i j?.or en zink. 
·Test 1E.2!,hode (or feeding stuffs. ~tormination of ~lcium , copper, iron, 
IJlagnea.i "ll!D.L man12:ne oe t,Po,tassi wn, sodi um and 1'1inc . 
1· Onde:n·wrp · 
Deze norm beschrijft een methode voor do atomaire absorptie spectrometrioche 
!o{ bepaling van de gehalten aan de elementen calcium, ka lium, koper, magnesium, 
raangaan, natrium, ijzer on zink in veevoeders. 
2. Toepassingsgebied 
De norm is van toepassing bij het onderzoek van veevoeders en veevoedergrond-
stoffen, met uitzondering van veevoedermineralen , voor gehalten groter dan 
5 mgjlql;. 
3. ~ins.~ 
Het monster wordt bij 550° C in een moffelovon verast en de a s behandeld mot 
zoutzuur . Eventueel aanwezige siliciumverbindingen worden als siliciwodioxide 
geprecipiteerd en verHijderd door filtratie, De elementen worden, eventueel 
na verdunning , bepaald met behulp van atomaire absorptie spectrometrie~ . 
Storingen door o.a. fos faten worden voorkomen door de toevoeging van een 
oplossing van lanthaannitraat. 
4. Ana lysemonster 
Bereid het analyaemonster overeenkomstig de richtlijnen vermeld in NEN 3328 
onder 6, 
5 Toe stellen en hulr.toeotellen 
5· i Balans , waarop tot op 0 1 1 mg kan worden gewogen 
5.2 Verassingsschalon, van platina, kwarts of porcelein, met een Gladde , niet 
geëtote binnenwand, vooraf uitgekookt met 3 M zoutzuur (6.2); middellijn 
boven 4 à 6 cm, middollijn onder 2 à 2 , 5 cM , hoogte oa , 5 cm . 
5· 3 Glaswerk, van een goedo kwaliteit hard borosilioa.ntglao, vooraf ui t gfl kook.-t 
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5.4 Electrische kookplaat 
5· 5 Haterbad ca. 95° C 
5.6 Electriscbe moffeloven, met thermostaat, instolbaar op 550 ~ 10° C. 
2. 
5· 7 Atomaire absorptie speotrometeriC die wat betreft gevoeligheid en nam/keurig-
beid in het gebruikt"e meetgebied voldoet aan do eisen die in verband rnet de 
methode worden. gesteld. 
6. Reagentia 
Alle reagentia moeten van analyaelnrali tei t zijn. Gebruik gedestilleerd water 
of water van tenminste dezelfde kwaliteit. Indien niet anders is aangegeven 
worden oplossingen in water bedoeld. 
Zoutzuur 12M 
Zoutzuur 3M 
Zoutzuur 0,3 M 





6.5 Stamoplossing Cu, Fe 1 Mn en Zn. Weeg af 863,5 mg ammoni umi jzer(III) su lfaat 
(NB4Fo(S04)2.12 H20); 392,8 mg koper(II)sulfaat (CuS04.5 H2o); 307,7 mg mangaan-
sulfaat (MnS04 .H20) en 4 39 1 8 g zinksulfaat (ZnS04. 7 H20) en breng deze stoffen 
over in een maatkolf van 1000 ml waarin zich een oplossing van 100 ml Hater 
en 125 ml 12 M zoutzuur (6.1) bevindt. Los de zouten op en vul aan tot 1000 rol. 
mi 
1 t~ van deze stamoplossing bevat 100 ~g van elk der spoorelementen. 




6.6 Standaardoplossing Cu, Fe, Mn en Zn. Verdun 201 0 ml stamoplossing (6.5}_~~ ~en 
maatkolf tot 100 ml. De oplossing, die 20 )lg koper, mangaan, ijzer en. zink 
per ml bevat, dagelijks vers bereiden. 
6.7 Stamoplossing Ca, K, Mg en Na. Weeg af 1,907 g kaliwnchloride (KCl), 2,542 g 
natriumchloride (NaCl) en 2 1 028 g magnesiumsulfaat (r~gSo4 • 7 H20) en breng 
deze stoffen over in een maatkolf van 1000 ml. Weeg af 2 1 497 g calciumcarbonaat 
( CaC03) in een bekerglas waarin zi eh 100 rul 3 M zoutzuw· bevindt (Denk aan de 
kooldioxide ontwikkeling I). Kook gedurende 5 minuten op een e leetri scha kook-
plaat, koel af en breng de oplossing over in de 1000 ml maatkolf met de kali~, 
magnesium- en natriwnzouten. Los op en vul aan met 0 1 3 M HCl opl. ( ó. 3). De op-~>~I 
lossing in een polytheen fles bewaren. 1 MJ.. van deze oplossing bevat 1 mg 
calcium, kalium en natrium e:q. 200 ).lg Magnesium. 
Men kan ook uitgaan van geschikte in de handel verkrijgbare stamoplossingen. 
6.8 Standaardoplossingen Ca 1 K, Na en Mg. Verdun. 25,0 rul stamoplossing (6.7) in een 
maa-tkolf tot 250 ml. De oplossing, die 100 ~g calcium , }r..a.lium en natriwn 
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7 •. 1 .9!?.! ~!~~.!~!1§_~!1-~l~~-~~!.1~!~!' 
7.1.1. Heog 1-5 g montJtermatoriaal 1 afhankelijk van het te ventachten gehalte , · tot 
op 1 mg nauwkeurig, af in een verassingsschaaltje. 
7.1.2. Verhit op eeneloctrisohe kookplaat of boven een kleine vlam totdat het mon-
stermateriaal geheel verkoold io. Voorkom dat de schaalinboud vlam vat. 
7.1.3. Plaats bet schaaltje in een moffeloven bij 550° Con veras gedurende 3 uur. 
7 . 1.4. Bevochtig na afkoelen de schaalinhoud met 2 ml water. Droog, indien veel 
kooldeeltjes aamH~zig zi jn1 het schaalt je boven ee~ waterbad, veras opniem-J 
gedurende 2 uur bij 550° C en voeg daarna weer 2 ml water toe. 
7.1.5. Voeg aan de aa 10 ml 3 M zoutzuur(6.2) toe, zwenk en verwarm tot de inhoud 
van het schaaltje bijna droog ia. 
7.1.6. Los het residu onder verwannen op in 5 ml 3 M zoutzuur (6.2) en spoel de 






kolf van 50 ml. ! 
· 1 
7. 1. 7. IAat afkoelen, vul aan en meng. Fi ltreer indien de oplossing, door de aamtezig- . : 
I 
},eid van kool- of siliciumdeeltjes, ni et helder ia. 
7 .1. 8 . Bereid bij iedere meetserie een blanko-oplossing door de gehele ontsluitings-
procc,dure uit te vooren zonder het monstermateriaal. 
7.2.1. Meetcondities 
Stel de spectrometer optimaal in voor meting met de lucht/acetyleen-vlam bij 
de volgende golflengtes: Ca 422,6; Cu 324 ,8; Fe 248,3; K 766,5; Ng 285,2; 
~m 279 ,5; Na 589,0. of 589 ,6 en Zn 213,8 nm. 
7 . 2 . 2 . Bepaling van de elementen koper, mangaan, ijzer en zink. 
Opstellen van de i jkli jn: Bereid door verdunning van de standaardoplossing 
(6.6) m~t 0,3 M zoutzuur (6.3) een serie van tenminste 3 ijkoplossingen 
zodanig dat, bij meting ten opzichte van 0 1 3 M zoutzuur ( 6. 3) , een lineair 
verband tussen extinctie en concentratie wordt verkregen. 
Meting van monateroplossing. Meet parallel met en onder identieke omstandig-
heden als bij de meting van de ijkoplossingen de extin ctie van de onder 7.1.7 
verkregen monsteroplossingen ten opzichte van de blanko- oplossing ( 7. 1. 8). 
Verdun zonodig een hoeveelheid monsterop1ossing·en blanka-oplossing met O. 3 M 
zoutzuur ( 6. 3) om de extinctie binnen het lineaire meetgebied van de ijklijn 
te verkrijgen. 
7.2.3. Bepaling vru1 de elementen calcium, kalium, magnesium en natrium. 
Opstellen van de i jkli jn: Verdun de standaardoplossing ( 6 . 8) en voeg per 100 ml 
verdunde standaardoplossing 5 ml lunthaa.nni traatoplossing ( 6.4) e n 5 ml 3 1·1 
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van een blanko-oploesing (5 ml lantbaaru1itraat on 5 ml zoutzuur per 100 ml 
water) een rechte ijklijn van de erl.inctie tegen de concentratie wordt ve!'-
kregen. 
Meting van de roonsteroplossing: Verdun een hoeveelheid monsteroplossing 
(7.1.7) en blanko-oplossing (7.1.8) en voeg per 100 ml verdunde oplossing 
5 rol lanthaannitraatoplossing (6.4) en 5 ml 3 M zoutzuur (6.2) toe. Meet 
de extinctie van verdunde monsteroplossing ten opzichte van de verdunde 
blanko-oplossing parallel met en onder identieke omstandigheden als bij de 
meting van de ijkoploasingen. Kies de verdunning zodanig dat een extinctie 
wordt vorkregen die binnen bet lineaire meetgebied van de ijklijn li&~• 
8. ~ekening 
Bereken het gehalte van elk element aan de band van de ingeHot,~Bn monstel'-
hoeveelheden, de gebruikte verdunningen en de ijklijnen. Druk ·het 
resultaat uit in _mg of g per kg inge,wgen monstermateriaal. 
9. Herhaalbaarheid 
Het verschi 1 tussen da resultaten van twee bepalingen, nagenoeg tegel i jkel'-
tijd uitgevoerd in enkelvoud door dezelfde analist,mag niet groter zijn 
dan 15 % van de gemiddelde waarde van die twee bepalingen. 
10. E~pro~.ceerbaarheid 
Het verschil tussen de resultaten van twee geheel onafhankelijk van elkaar 
in verschillende laboratoria in enkelvoud uitgevoerde bepalingen mag ten 
hoogste 40 ~ bedragen van he~ gemiddelde van deze bepalingen. 
11. Verslag 
Vermeld in het verslag het gehalte aan } t b ld 1 1e · epaa e e ewent als gemid-
delde van twee bepalingen. Druk het uiteindelijke res_ultaut uit in mg of 
g per kg en wel voor gehalten van 5-9 ,9 mg per kg tot op 0,1 wg; voor ge-
halten van 10-99 mg per kg tot op 1 mg; voor gehalten van 0,10~0,99 g per 
kg tot op .O,Ol g·, voor gehalten van 1 0 9 9 k t 
, - , g per g ot op 0,1 g en voor 
gehalten van 10-99 g per kg tot op 1 g. 
Verweld of het gehalte is weerge ge ven per kg oorspronkel\jk materiaal of 
per kg droKe stof . 
1?.. Aanhan:~s el - De bepaling van kalium en natrium met behu) p V éiJ1 vlamemissie 
spec trometrje 





. . . 
Toevoegen aan de (hulp)toestellen 6egeven onder 5.: Vlamfotometer die 
wat b~treft gevoeligheid en nauwkeurigheid in het gebruikte meetgebled 
voldoet aan de eisen die in verbaud met de methode worden gesteld, 
12.2. ~~::!::!~.J~!: 
Ontalui ting van hot monster: Als onder 7.1 
Vlamfotometrische bepaling: 
Meetcondities - Stel de vlamfotometer optimaal in voor meting met de lucht/ 
propaanvlam bij de golflengten 766,5 nm (kalium) en 589,0 of 589,6 nm (natrium), 
Opstellen van de ijklijn- Verdun de standaardoplossing (6.8). Kies de verdun-
ningen zodanig dat bij meting ten opzichte van een blanke-oplossing een 
recllte lijn wordt verkregen. 
Meting van de monsteroplossing - Verdun een hoeveelbeid van de monsteroplossing 
(7.1.7) en bla.nko-oplossing (7.1.8). Meet het analysesignaal van de verdunde 
monsteroplossing ten opzichte van de verdunde blanke- oplossing. Kies de ver-
dwmingen zodanig dat een analysesignaal wordt verkregen dat binnen het 
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